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RESUMEN 
 
 
 
En este trabajo se usa un método directo para calcular la “Relación Tejido 
Máximo (TMR1) para campos pequeños (≤3x3 cm2), valores necesarios para 
calcular las dosis en tratamientos de radioterapia usando el “método del 
TMR”, muy usado por su simplicidad y sobre todo en programas de 
verificación rápida creados por los físicos médicos en sus centros como 
apoyo a la rutina diaria y como requisito de verificación independiente de 
cálculo de dosis. Estos valores de TMR para campos pequeños son 
necesarios con frecuencia en cálculos de dosis en campos de haces 
conformados, en haces de intensidad modulada (IMRT2), haces pequeños 
usados en radiocirugía estereotaxica (SRS3), etc. 
 
Los Porcentajes de Dosis en Profundidad (PDP) para haces de radiación de 
tamaño de campo “cero” (PDP-0x0 cm2) y los TMR para campo “cero” (TMR-
0x0 cm2) de un haz de radiación proveniente de un acelerador lineal de uso 
clínico (LINAC4) de energía nominal de 6 MV, han sido determinados 
extrapolando las medidas experimentales, extrapoladas sobre el rango de 
tamaños de campo que van de 1x1 cm2 a 10x10 cm2.  Para la medición de 
los pequeños campos se usó un detector tipo PTW-PinPoint (volumen 
sensible 0.015 cm3) el cual ha demostrado ser un dosímetro adecuado para 
medidas  dosimétricas en los campos usados, [Cheng C. W., Cho, Taylor, & 
Das, 2007], [Alison, Scott, & Nahum, 2008], [Das, Ding, & Ahnesjö, 2008].  
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Los porcentajes de dosis en profundidad (PDP) medidos experimentalmente 
se ha comparado con las PDPs obtenidos por simulación Monte Carlo (MC) 
para poder probar o verificar la consistencia de los datos medidos que serán 
usados para extrapolar los PDDs para campo “0x0 cm2. Los datos de PDP-
0x0 cm2 extrapolados de las medidas experimentales de PDP están de 
acuerdo dentro del 2.5% en el rango de profundidad clínica (profundidad de 
máxima dosis- 30 cm). 
 
Para la simulación Monte Carlo (MC5) del transporte de radiación a través de 
toda la estructura formadora del haz de radiación (target, colimador primario, 
filtro aplanador, colimadores secundarios, cámaras monitoras y el mirror)  se 
usó una descripción detallada del acelerador dada por el fabricante. El 
código de simulación usado fue PENELOPE6. 
 
Se dividió el trabajo de la simulación en tres partes, primero se simuló sólo el 
target; segundo el resto de las partes fijas; tercero se simuló un maniquí de 
agua de 30x30x40 cm3 con diferentes configuraciones de los colimadores 
secundarios y así recolectar los PDP en el eje central del haz. 
 
Se simuló solamente el target porque en esta parte la simulación es muy 
lenta (simulación de electrones), y aquí se transforma el haz de electrones 
acelerados en fotones, y es muy importante tener una muy buena 
descripción del haz de radiación a la salida del target. Se almacenó las 
historias de las partículas que alcanzaban un plano imaginario colocado a la 
salida del target en un archivo de datos (PSF7). Usando los datos 
almacenados en el PSF se prosiguió con la simulación del acelerador en sus 
partes fijas formadoras del haz de radiación clínico, almacenándose justo 
antes de los colimadores secundarios el espacio de fase las partículas que 
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alcanzaban el plano de almacenamiento en un nuevo PSF. A partir de este 
punto se simuló el transporte de radiación a través de diferentes 
configuraciones de los colimadores secundarios y en un fantoma de agua, 
para generar los porcentajes de dosis en profundidad necesarios para la 
verificación de nuestras mediciones experimentales. 
El resultado encontrado es el buen acuerdo (dentro del 2%) de los datos de 
PDP medidos y extrapolados para cualquier profundidad y tamaño de campo 
con los resultados de simulación MC lo cual indica que el método usado para 
calcular PDP para campos pequeños y de allí los TMR para campos 
pequeños es válido para el uso diario de la práctica clínica. 
 
 
 
 
 
 
  
